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Manual de instrucoes
Kit de Padrées de Turbidez para Hach 2100Q e 2100Q iS, Formazina

1. Identificacao

Cadigo (SKU) HC-STB-KIT-H2100Q

Descricao Kit de Padroes de Turbidez para Hach 2100Q e 2100Q iS

Conteudo do kit 4 cubetas de 30 mL: 20 NTU - 100 NTU - 800 NTU (calibracao) - 10 NTU
(verificacao)

Instrumento Hach 2100Q e 2100Q iS

Fabricante Hydrocore Analitica Ltda., CNPJ 37.683.010/0001-89

Origem Brasil

NCM 3822.90.00

Responsavel Técnico Marcos Daniel Bueno Rosa, CRQ IV 04167649

2. Recomendacoes ao usuario

Antes de usar, confirme que o produto € adequado a sua aplicacao. Este documento trata do uso da solucao. A
seguranga no manuseio esta na FDS, os valores medidos do seu lote estdo no Certificado de Analise (CoA) que
acompanha o produto, e ambos prevalecem sobre qualquer valor nominal citado aqui.

3. 0 que é este produto

Padrao de turbidez em formazina, para calibrar e verificar turbidimetros.

Composicao

Componente CAS
Formazina (suspensao; contém hexametilenotetramina) nao aplicavel
Agua ultrapura 7732-18-5

4. Como usar

1. Homogeneize o frasco por inversao suave, sem agitar a ponto de formar bolhas.
2. Limpe a cubeta por fora e evite deixar marca de dedo no caminho optico.
3. Use no minimo dois pontos que enquadrem a faixa da amostra.

Erros que estragam o resultado
» Mergulhar pipeta ou qualquer objeto no frasco de origem. Contamina todo o restante do produto.
» Devolver ao frasco o volume ja usado.
 Pipetar com material sujo ou molhado de outra solugao.
» Usar o produto vencido ou muito tempo depois de aberto. O valor atribuido deixa de valer.
 Deixar o frasco aberto. A evaporagao altera a concentragao.

5. Validade e armazenamento

Validade, frasco fechado 12 meses a partir da fabricacao

Apos a abertura 90 dias
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Manter ao abrigo da luz direta, em temperatura ambiente. Nao congelar. Manter o frasco hermeticamente fechado
quando nao estiver em uso.

Anote no rétulo a data de abertura. E ela que define o prazo ap6s aberto, ndo a validade do frasco fechado.

6. Seguranca

Produto classificado segundo o GHS. Consulte a Ficha de Dados de Seguranca (FDS) deste SKU antes do manuseio.
Ela traz pictogramas, frases de perigo e as medidas de primeiros socorros.

7. Descarte

Descarte conforme a legislagao local de residuos de laboratorio e o que orienta a FDS deste SKU. Nao descarte na rede
de esgoto sem verificar a classificagao do residuo. Frascos vazios devem ser triplice lavados antes de destinacao.

8. Garantia

A Hydrocore garante que este produto atende a especificacao declarada até o fim da validade do frasco fechado,
quando armazenado conforme a secao correspondente. Divergéncia comprovada em relagao ao CoA do lote da direito a
substituicao.

Nao sao cobertos: produto vencido ou fora do prazo apdés abertura, contaminacao por uso (objeto mergulhado no frasco,
retorno de volume usado, pipeta suja), armazenamento fora do indicado, e frasco violado ou sem identificacao de lote.

Para acionar, informe cédigo do produto (HC-STB-KIT-H2100Q), lote, nota fiscal e a divergéncia observada, com a
leitura obtida e o instrumento usado.

Hydrocore Analitica Ltda.

CNPJ 37.683.010/0001-89

Rua Alice Além Saadi, 111, Sala 03, Nova Ribeirania, Ribeirdo Preto/SP - CEP 14096-570
Telefone (16) 4042-0284, WhatsApp (16) 98125-0003, www.hydrocore.com.br
Responsavel Técnico: Marcos Daniel Bueno Rosa, CRQ IV 04167649

Fale conosco
no WhatsApp
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